Warszawa, dnia 15.11.2017 r.

Nr pisma: NA/Ablﬁ/Az/750/zo17

Do Wykonawcow
Strona internetowa

Zamawiajgcego www.imgw.pl

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ,Dostawa
przyrzqdéw meteorologicznych z podzialem na 8 czesci”, oznaczenie sprawy:
AZ/29/PN/D/WH/PSHM/17.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dziatajac w imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowego Instytutu
Badawczego jako Zamawiajgcego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udzielam odpowiedzi na pytania
skierowane do treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dotyczy czedci nr 1 zamdwienia.

Pytanie nr1
Czy termin realizacji czesci nr 1 zaméwienia, dotyczacy dostawy 220 sztuk deszczomierzy moze byé
przesuniety na 30 czerwca 2018 r.?

Odpowiedz?: Zamawiajacy nie przewiduje przesunigcia podanego w SIWZ terminu dostawy.

Dotyczy czeéci nr 7 zamdwienia.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza czujnik z doktadnoscia pomiaru temperatury 0,2°C?

Odpowieds: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza czujnika z dokfadnoscia pomiaru temperatury 0,2°C
(Pomiar powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,1°C)

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza tlenomierz z dokladnoscig pomiaru tlenu 0,1 mg/L w zakresie 0-20 mg/l i
10% odczytu w zakresie 20-50 mg/I?

Odpowied#: Tak, Zamawiajacy dopuszcza tlenomierz z dokfadnosciag pomiaru tlenu 0,1 mg/L
w zakresie 0-20 mg/l i 10% odczytu w zakresie 20-50 mg/I (prawdopodobieristwo, ze w jeziorach
bedzie wiecej niz 20 mO2/| jest bardzo nikie)

Pytanie nr4
W przypadku pomiaréw optycznych tlenu membrana jest wymieniana najwczesniej po roku pracy
i ma gwarancje 12 miesiecy od daty dostawy. Membrana zapasowa dostarczona wraz z tlenomierzem
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bedzie juz po gwarancji w momencie, gdy bedzie konieczna jej wymiana. Czy Zamawiajacy jest
pewny, ze w zestawie majg by¢ zapasowe membrany, a jesli tak, to ile sztuk?

Odpowiedi: Tak, Zamawiajacy wymaga co najmniej 2 zapasowe membrany do kazdego zestawu.

Pytanie nr 5
Sonda tlenowa jest kalibrowana na powietrze nasycone parg wodng, czy w tej sytuacji Zamawiajacy
zgodzi sie na brak odczynnikdw do kalibracji?

Odpowiedi: Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na brak odczynnikéw do kalibracji (kalibracja na
powietrze nasycone parg wodna jest jedng z metod kalibracji. Chcieliby$my mie¢ réwniez mozliwo$¢
kalibracji przy pomocy odczynnikéw).

Powyisze odpowiedzi na pytania stanowig integraing czes¢ SIWZ i sa wiazace dla wszystkich
Wykonawcéw. Tym samym, Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ je, sktadajac oferty
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania.
Pozostate zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.

Z powazaniem

STEPCA DYRELTORA

i GANjZApY IYCH

Szczepariska
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